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Anorganische analysemethoden / Water Anionen met IC

1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/1/C.3 van juli 2005.

Deze procedure beschrijft een methode voor de bepaling van opgelost bromide, chloride, fluoride,
nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat in water, i.e. drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en
afvalwater door vloeistofchromatografie.

Het laagste meetpunt is = 0.05 mg/|l voor bromide en nitriet, en > 0.1 mg/| voor chloride, fluoride,
nitraat, orthofosfaat en sulfaat. Het laagste meetpunt is afhankelijk van de matrix en de aanwezige

interferenten. Het werkgebied kan worden uitgebreid naar lagere concentraties.

De methode zoals beschreven in ISO 10304-1:2007 is van toepassing.

2 OPMERKINGEN

Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters worden gegeven in
WAC/I/A/010.

3 REFERENTIES

e |SO 10304-1:2007 Water quality — Determination of dissolved anions by liquid chromatography
of ions — Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and
sulfate (+1SO 10304-1:2007/Cor 1:2010)
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